
ＡＥＤの到着と準備 
ＡＥＤを傷病者の近くに置きます。ＡＥ

Ｄのふたを開けＡＥＤの電源ボタンを

押します。電源を入れたら、以降は音

声メッセージとランプに従って操作しま

す。 

胸部の確認 
①傷病者の胸が水や汗で濡れている場合は、タオル等で拭き取ってから電極パッドを貼ります。 
 

②胸に貼り薬がある場合は、それをはがして、肌に残った薬剤を拭き取ってから電極パッドを

貼ります。 
 

電極パッドを貼る 
電極パッドは胸の右上及び胸の左下側の位置に貼り付けます。貼り付ける位置は絵で表示さ

れています。貼り付ける際、粘着面を傷病者の肌にしっかりと貼り付けます。 

小学生以上は成人用パッド（成人モード）を使用し、未就学児には小児用パッド（小児用モード）

を使用してください。 

電源ボタン 

成人用 小児用 



電気ショック 
①ＡＥＤが電気ショックを行う必要

があると判断すると「ショックが必

要です」などの音声メッセージが流

れ、自動的に充電が始まります。 
 

②充電が完了すると「ショックボタ

ンを押してください」などの音声メッ

セージが流れ、ショックボタンが点

灯し、充電完了の連続音が出ます。 
 

③充電を確認したら「みんな離れ

て」と再度注意を促し、誰も傷病者

に触れていないか確認し、ショック

ボタンを押します。 

心電図の解析 
「みんな離れて！！」と注意を促し、誰

も傷病者に触れていないことを確認し

ます。 

心肺蘇生法の再開 
電気ショックが完了すると、「ただちに胸骨圧迫を開始してください」などの音声メッセージが流れる

ため、ただちに胸骨圧迫を開始します。 

みんな離れて！ 

みんな離れて！ 


